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Zkusebni laborator &.1388 akreditovana CIA
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Protokol o zkousce ¢. 86438/2017

Pitna voda

Zakaznik: Obec K3ely
Ksely 10
282 01 Cesky Brod

Vzorek &islo

Objednavka cislo
Termin odbéru od do
Misto odbéru

Matrice

Odbér provedI

a dalsi osoby

Zpusob odbéru

Typ odbéru

Ugel odbéru

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukonéeny dne

: 86438/2017

: 17/08/08

: 8.8.2017 9:25 -

: Ksely, &.p. 10, Obecni (fad, soc. zafizeni, umyvadlo
: pitna voda - vefejny vodovod

: Nehasilova Pavla DiS. - pracovnik ZU

Pracovité P4 U Nemocnice, 280 02 Kolin 3

: Chaberovéa Zderika

: SOP VZ 001 Odbér vzorku pitnych vod
: odbér vzorku je akreditovany

: periodicky odbér

: 8.8.2017 13:00

: 8.8.2017

: 14.8.2017

Rozsah udélené akreditace:

Chemickeé, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, linovin, peloidd, biologickych materiald, odpadu, azbestu,
ovzdusi. Odbéry. Analyzy vyluhi pevnych materialll, stérd, interiéril vozidel. Testy toxicity. M&feni faktorl prostfedi, kontrola
sterilizatord a dezinfekénich prostfedky. PIny rozsah je uveden v piiloze platného akreditaéniho osvédéeni vydaného CIA pro

zkusebni laborator €.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely. Vysledky se tykaji pouze vzorkd, které byly
pfedmétem zkouseni. Laboratof na poZéadani poskytne tdaje o pouzitych metodéach a souvisejicich pfedpisech.

™

Schvalil : Krejéova Petra Bc.

vedouci laboratorniho servisu pracovi$té P4 ‘ \a

Kolin, U Nemocnice E-mail: petra.krejcova@zuusti.cz

Datum vystaveni protokolu: 16.8.2017
Protokol vyhotovii: Krejéova Petra Bc.

E-mail:petra.krejcova@zuusti.cz
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www.zuusti.cz ' Protokol o zkoudce ¢. 86438/2017  ze dne 16.8.2017

Vysledky zkous$ek - mikrobiologicka vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkouSky | Prac. | Akr.
poéty kolonil pfi 22°C 52 KTJ/mi 38-66 max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P1 A
poéty kolonii pfi 36°C 0 KTJ/mi max. 40 KTJ/ml MH* SOP 908 P1 A

Metody v sloupci Akr.: A - akreditovana zkouska

Vysvétlivky a zkratky:  <-pod mezi stanovitelnosti pouZité metody, SOP - standardni operacni postup, Akr. - akreditace
ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodévka, Z- proved| zékaznik - provozovatel
DH-doporu¢ena hodnota (min.zadouci, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvyssi mezni hodnota
MH*-nehodnocend mezni hodnota Ukazatele oznagené "1™ jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.

Zkratky hodnot a jednotek: KT - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlagka MZd . 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha &.1

Nejistota méfeni: Uvedena nejistota nezahmuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkoudek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako roz$ifena nejistota s koeficientem rozifeni k=2, coz pro
normalni rozdéleni odpovida pravd&podobnosti pokryti pfiblizné 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako
95 % konfidenéni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratofe:

Laboratof je zplisobild aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkuSebni postupy. Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah
akreditace. Laboratof miize modifikovat své metody zkouseni, rozsifovat rozsah zkouSenych parametri a/nebo aplikovat zkousku na
jiny predmét akreditace za pfedpokladu, Ze princip méfeni zistava zachovan.

Prehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001 (GSN EN IS0 5667-1, GSN EN IS0 5667-3, CSN EN ISO 5867-5, CSN EN IS0 5667-7, ¢SN EN 1SO 5667-14, CSN EN 1SO
5667-16, GSN EN 1SO 19458, Vyhlaska MZ CR &. 252/2004 Sb. v platném znéni)

Prehled zkuebnich metod:

SOP 908 (CSN EN IS0 6222)

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovi$té) :
Pracoviété P4 U Nemocnice, 280 02 Kolin 3
Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Krélové

Konec vysledkové &asti protokolu o zkousce
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Vyhodnoceni protokolu(ti) o zkousce

Vzorek ¢islo: 86438/2017 Misto odbéru: Ksely, &.p. 10, Obecni (fad, soc. zafizeni, umyvadlo

Hodnoceni vysledkii:
Ve stanovenych a hodnocenych ukazatelich nebylo zji§téno piekro&eni zavaznych limitnich hodnot (typ MH a NMH).

Doporuéené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty MH* nejsou pfedmétem hodnoceni.

Vyhodnoceni protokolu o zkousce neni jeho souéasti a nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni
dozorovym organem.

Zhodnoceni Krej¢ova Petra Bc. Dne: 16.8.2017
provedI: vedouci laboratorniho servisu pracovisté P4

Zpracovalo: Pracovisté P4 U Nemocnice, 280 02 Kolin 3
tel.: 321 739 013 www.zuusti.cz

ICKYCH LABORATORI
KOLIN
U Nermoghice, 280 00 Kolin 3
I&: 710 08481 DICACZ71009361
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